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1971 - Damadian
patent: ,Apparatus and

1944ézginik) method for detecting
Magnetische cancer in tissue o0
Resonanzmethode 1973 — Lauterbur (Physiologie/Medizin)
: - publishes method for Lauterbur & Mansfield
1924 - Pauli suggests 1937 — Rabi measures generating images Bildgebung mit NMR
that nuclear particles ~ magnetic moment of using NMR gradients 1980's MRI scanners
may have angular nucleus. Coins o become clinically
. “ y " 1976 — first image of
momentum (spin). ‘'magnetic resonance”.
(spin). g human hand. prevalent.
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1979- First whole body

1920 1930 1940

Pieter Zeeman 1902 (Physik) 1946 — Purcell show 1952 (Physik) image Aberdeen 1990 - Ogawa and
discovered line Zeeman & Lorentz that matter absorbg Bloch & Purcell colleagues create
splitting for Zeeman- Effekt energy ataresonarl  \essung magnetischer | 1973 — Mansfield functional images
materials placed frequency. Kraftfelder independently using endogenous,
in magnetic field. publishes gradient blood-oxygenation
1946 — Bloch demonstrates approach to MR. contrast.
that nuclear precession can be
measured in detector coils.
4 I & I 4 I
)] 14 )| 14 T 14

MRT I: MRT II: MRT IlI:
Spektroskopie Bildgebung  Anwendungen und
Forschungsthemen
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sy || Der Kernspin

Nukleares )
Magnetisches 1. Kerne mit ungerader Anzahl
Moment Protonen und/oder Neutronen

Kernspin besitzen einen Spin

Rotation . .
2. Spin kann man sich als

Eigenrotation des Kerns
vorstellen

vy Statisches

Magnetfeld . Im Magnetfeld wird die
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Klassische Betrachtung des Drehimpulses

Nukleares
Magnetisches /M
Moment
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07— Ladung auf Kreisbahn
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Kernspin — m= I A Kreisstrom erzeugt

(Drehimpuls) magnetisches Moment

Rotation 1 L=r" B Bahndrehimpuls

W
B7 .
+ 4/ Statisches
Magnetfeld
BO
.W Quantenmechanik
Drehimpuls [ = F B E = | Protonen haben Spin
o . =112

Magn. Moment /=] A m=g |

Im Magnetfel

—

Gyromagnetisches Verhaltnis g:%?

d wird Rotationsfrequenz abhéngig von der Feldstarke:
Larmor Frequenz 1w, = 9B,

Unter Annahme, dass B, in z-Richtung zeigt gilt:

L,=m

m=x=

N |-

Z-Komponente gequantelt

| Spinoperator

Magnetquantenzahl Plancksches

Wirkungsquantum
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m=-1/2 A

m=+1/2

Curie’s law: My =r_I(I+1). @ 2B,
3kT
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Das Verhéaltnis der auf- zu abgerichteten Spins ist durch die Boltzmann Gleichung bestimmt:

N down — e' DF kT
N,
wobei
Ngown = Anzahl der entgegen dem Magnetfeld gerichteten Spins,
N, = Anzahl der mit dem Magnetfeld gerichteten Spins,

« Auf Zimmertemperatur ist die Differenz sehr gering (Die resultierende Magnetisierung wird pro Tesla
nur von 0.0006% der 1H Kerne gewahrleistet) — thermisches Rauschen vermindert eine hthere
Polarisation.

« Demzufolge ist die MRT Sensitivitat schwach!

« Bemerke: Die Polarisation ist bei gegebener Temperatur nur durch die statische Magnetfeldstéarke
und das gyromagnetische Moment gegeben.
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MR Aktive Kerne

gyromagnetic natural abundance sensitivity S
nucleus spin | ratio g of isotope for B, = const.
[108 rad st T in % in % (rel. to *H)
| 'H 12 2,675 99,98 100,00 |
| F 1/2 2,518 100,00 83,40 |
[ ®Na 312 0,708 100,00 9,27 |
[P 12 1,084 100,00 6,65 |
2H 1 0,410 0,01 9,60x10 *
2¢c 0 - 98,89 -
Bc 1/2 0,673 1,11 1,75x10 2
N 1 0,193 99,63 1,00x10 *
%o 0 - 99,76 -
7o 5/2 -0,363 0,04 1,11x10 °
e 3/2 0,262 75,77 358x10 *
9K 3/2 0,125 93,26 476x10
S Mg 5/2 -0,164 10,00 2,68x10 2
“ca 712 -0,180 0,14 8,68x10 ™
®s 3/2 0,205 0,75 1,70x10 ®
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MR Spektroskopie

S(ty ~—

transmitter
- RF RF
generator amplifier
signal signal
processing amplifier
receiver

+ Das Objekt befindet sich im homogenen statischen Magnetfeld B,

.[[‘____‘

* Die RF-Spule erzeugt ein verandeliches Magnetfeld B, orthogonal auf B,

» Nach der Anregung wird das MR Signal in einer RF Spule empfangen
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Signal Preparation

1. Zunéchst zufallige

Ausrichtung

magnetischen Momente

2. Statisches B

resultierenden
Magnetisierungsvektor

3. Magnetisches Wechselfeld
B, lenkt diesen um den

Flipwinkel a

der

o erzeugt

aus
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Signal Messung

Die rotierende

Magnetisierung

induziert eine

Messspannung in der
Empfangsspule
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Rotierender Magnet unter
einer geschlossenen
Leiterschelife

Resultierende
Magnetisierung im
Koordinatensystem

z

free induction decay: FID

Ujng---induzierte Spannung
F... magnetischer Fluss durch Leiterschleife
t...Zeit

signal intensity

time

RUPRECHT-KARLS-
UNIVERSITY HEIDELBERG

Computerunterstiitzte Klin. Medizin

Dr. Friedrich Wetterling S i g n al D ete kt i O n

11/10/2011 | Page 16/20

Basiert auf:
- Induktionsgesetz
- Prinzip der Reziprozitat

Elektromagnetische Induktion: durchsetzt ein zeitlich veréanderlicher magnetischer
Fluss eine geschlossene Leiterschelife, wird eine Spannung induziert, deren
Amplitude proportional zur zeitlichen Anderung des magnetischen Flusses durch
die Leiterschleife ist.

F= BxA Uind =- d_F

A dt
Prinzip der Reziprozitat:
Die Empfangssensitivitat fir eine rotierende Magnetisierung im Punkt P(x,y,z)
entspricht genau dem notwendigen Stromfluss in der verwendeten Leiterschleife,
der bendtigt wird um eine genauso grofRe Magnetisierung in diesem Punkt P zu
erzeugen (Biot-Savart Gesetz).
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» Komponenten eines Spektrometers: - Polarisationsmagnet
- Shimspulen
- Hochfrequenzspule

- Breitbandverstarker zum Senden und
Empfangen

» Das MR Signal : - magnetisches Moment des Kerns
- Drehimpuls des Kerns
- Magnetisierung bildet sich aus

» Anregung mit RF Puls Prazession
« Detektion in Leiterschleife Induktion
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